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PROD Ej N i SORTIMENT: 



Mericfc napeti a proudu 
Hefiie elektrickych obvodii 
a sou cast ! 
Morj^e kmitoEtu a poEftaEe 
Oscilog rafy 
Merice fyzikdJmch veUfirt 
Generator/ 
Napdjeci zdrojc 




MERIC KMITOCTU TESLA BM 369 
M3MEPMTEJlb HACTOTbl TESLA BM 369 



N AVO D K OBSLUZE 



nAvod k obsluze 



MEftlC KMITOCTU TESLA BM 369 



HHCTPyKUHK no OECJiyjKHBAHHIO 

M3MEPMTEJlb HACTOTbl TESLA BM 369 




A - 
B - 
C - 
D - 
E - 
F - 
G - 
H - 
I - 




meridlo 

sroubek pro nastavenf mechanicke nuly meridla 

vstupm svorka pro napetf 0,5 — 5 V 

vstupnf svorka pro napetf 5 — 50 V 

svorka spojena s kostrou prfstroje 

prepfnac rozsahui 

sftfovy vypfnac 

vfcko potenciometru R15 pro nastavenf prfstroje 
kontrolnf zarovka 



A — H 3 MepHTeJiBHBiM npiidop 

B — peryjinpoBO^HBiH bhht HyjieBoro nojioJKeHHa CTpeJiKU 

C — Bxo^Hoe rHe3^o — 0,5 " 5 bojibt 
D — BxoaHoe rHe3«o — 5 50 bojibt 

E — 3a3eMJiHTeJiBHoe rHe3AO 

F — nepeKJiioqaTeJiB «Hana30H0B 
G — cexeBOH BBiKJiio^aTeJiB 

H — pyKoaTKa noTeHitHOMeTpa R15 jijih HaBOAKH npHdopa 

I — CHTHajiBHaa (KOHTpojiBHan) jiaMno^Ka 
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POUZITf 

Meric kmitoctu TESLA BM 369 je urcen k pnmemu mereni kmito- 
ctu v rozsahu 20 Hz az 500 kHz. Mereni neni zavisle na tvaru 
kmitu (pokud obsah harmonickych neprekroci napeti zaklad- 
niho kmitoctu) a napeti v rozmezi 0,5 az 50 V. Kmitocet odeci- 
tame primo na vestavenem meridle. 

FUNKCNI POPIS 

Pnstroj je v podstate zesilovac s omezovacem amplitudy, kte- 
rym se meni kazdy sinusovy i nesinusovy prubeh mereneho na- 
peti na tvar obdelmkovy s konstantni amplitudou. Toto obdel- 
nikove napeti se derivuje clenem RC s velmi malou casovou 
konstantou. Proudove impulsy vznikle derivaci se usmernuji 
a privadeji na merici pnstroj, jehoz vychylka je pak umernd 
poctu usmernenych impulsu za jednotku casu, a tim i primo 
umernd merenemu kmitoctu. 

Ze vstupnich svorek C, E (pripadne D, E) prichazi napeti o me- 
renem kmitoctu do obvodu ridici mrizky elektronky E2, ktera 
pracuje ve funkci zesilovace a castecne take omezf tvar zesile- 
neho napeti. Z vystupniho obvodu elektronky E2 je vedeno 
castecne upravene napeti do obvodu rid ici mrizky elektronky 
E3, ktera pracuje rovnez jako zesilovac a omezovac. Vystupni 
napeti je jiz obdelnikoveho tvaru a je nyni derivovano derivac- 
nim RC obvodem s vhodne volenou casovou konstantou. Veli- 
kost casove konstanty derivacniho RC obvodu se pro jednotlive 
kmitocty z kmitoctoveho rozsahu pristroje nastavuje prepina- 
cem F. Derivovane napeti je dale usmerneno germaniovou di- 
odou E5 a mereno meridiem A. 



HA3HAqEHHE 

Il3MepHTeJib nacTOTbi TESLA BM 369 npea,na3HaqeH jma He- 
riocpe^CTBeHHoro H3MepeHHa nacTOTbi b ,n,Hana30He ot 20 ru; 
, 3.0 500 KTH. M3MepeHHe He 3aBHCHT OT (|>OpMBI KpHBOH (He 
npeBoexoflHT jih coAepjKaHHe rapMOHHK HanpaaceHHe ochobhoh 
nacTOTbi) h HanpjDKeHHH b npe^eJiax ot 0,5 b jxo 50 b. 
TacTOTy OTCHHTbiBaeM HenocpeacTBeHHO no niKajie npnSopa. 

OriHCAHHE 

npHdop HBJiaeTca b cynjHocTH ycHJiHTeJieM c orpaHHHHTejieM 
aMnji HTyjw>i, c noMombio KOToporo KayKjia.fi cHHycoHAajibHaa 
h HecHHycoHaajibHaa <|>opMa H3MepaeMoro HanpaaceHna npe- 
o6pa3yeTca b $opMy npaMoyrojibHyio c HeH3MeHHon aMnjiH- 
Ty^OH. 3to npaMoyroJibHoe HanpaaceHHe ,mi<|><|>epeHiXHpyeTca 
HJieHOM RC C BeCbMa MaJIOH nOCTOHHHOH BpeMeHH. MMnyjIbCbl 
TOKa, B03HHKaiOH^He B pe3yJIbTaTe £H$(|>epeHI];HpOBaHHa, Bbl- 
npHMJIHIOTCH H nO^aiOTCH B H3MepHTeJIbHbIH npH6op, OTKJIO- 
HCHHa CTpeJIKH KOTOpOTO npOIIOpItHOHaJIbHbl HHCJiy BbinpHM- 
jieHHbix HMnyjibcoB b e,n,HHHity BpeMeHH h TeM npHMO 
nponopi^HOHajibHbi H3MepaeMOH nacTOTe. 

C BBOjiHbix 3a>KHMOB C, E (hjih D, E) HanpaaceHHe H3Mepa- 
eMOH nacTOTbi nocTynaeT b ijenb ynpaBJiaiomeH ceTKH sjieK- 
tpohhoh jiaMnbi E2, KOTopaa paSoTaeT b KanecTBe ycHJiHTeJia 
h omacTH orpaHHHHBaeT $opMy ycHJieHHoro HanpaaceHHa. 
II 3 bxojjhoh uenn sjieKTpoHHOH JiaMnbi E2 nacTHHHO mo^h- 
^Hi^npoBaHHoe HanpaaceHHe nojjaeTca b ijenb ynpaBjiaionteH 
ceTKH SJieKTpOHHOH JiaMlIbl E3, KOTOpaa paBHbIM o6pa30M 
padoTaeT KaK ycmiHTeJib h orpaHHHHTejib. Bbixo^Hoe Hanpa- 
>KeHHe yace npaMOyroabHOH <j>opMbi ,HH<|)(|)epeHLi;HpyeTca n;enbio 
RC c noaxoflanje BbiSpaHHOH nocToaHHOH BpeMeHH. BeJin- 
HiiHa nocToaHHOi-i BpeMeHH ^H^^epeHi^HpyiomeH RC nenn 
ZtJia OT^eJibHbix nacTOT xt,Hana30Ha ycTaHaBJiHBaeTca nocpe^- 
ctbom nepeKaionaTeJia F. ^H4)4>epe HI ^ H PO BaHHO e Hanpa»eHHe 
BbinpaMJiaeTca jiaJiee c noMombio repMaHHeBoro jmojia E5 
h H3MepaeTca H3M. npnScpoM A. 
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BLOKOVE SCHEMA 



EJIOK-CXEMA 




Obr. 2 



Ohi\ 2 



1 - zesilovac a omezovac 3 - derivacm RC obvod 

2 - zesilovac a omezovac 4 - detekcnf obvod 



1. YcHJiHTeJib h orpaHH^HTeJib 3. ZlH^epeHijHpyiomaH RC neiib 

2. YcHJiHTeJiB h orpaHH^HTejib 4. ^eTeKTnpyiomaa iterib 



PRIPOJENI NA Sit 

Pred pripojemm pristroje k sfti se presvedcime, zda je pristroj 
prepojen na spravne sitiove napeti. Je-li treba pristroj prepojit 
na jine si'tove napeti, provedeme prepojeni kotouckem prepinace 
na zadm stene pristroje. Vysroubujeme sroub uprostred volice 



DKJIK)qEHME B CETb 

Ilepefl BKJiioqeHHeM b ceTb Heobxo^iiMO y^ocTOBepiiTbca, nepe- 
KJiio^eH jih npnbop Ha TpebyeMoe ceTeBoe Hanpa>KeHHe. riepe- 
KJiioHeHHe Ha hhoc nanpa>KeHHe npOH3BO,n;HTc;i c noMOHjbio 
KOJiojtKH nepeKJiiOHaTeJia ceTeBoro HanpaHceHHH. OcjiabiiM 
3HHT B I^eHTpe KOJIOflKH, KOTOpyiO HeCKOJIbKO BHTHHeM II nO- 






napetf, kotouc volice povytahneme a natocfme tak, aby ci'slo 
udavajfcf spravne sftlove napetf bylo pod trojuhelnfkovou znac- 
kou. Sroub potom opet zasroubujeme. Je-li kotoucek v poloze 
naznacene na obrazku, je prfstroj prepojen na sft’ove napetf 
220 V. Pri zmene sftoveho napetf je treba rovnez vymenit sftio- 
vou pojistku. Pro napetf 220 V je predepsana pojistka 0,2 A 
a pro napetf 120 V je spravna hodnota pojistky 0,4 A. Pred za- 
pnutfm prfstroje kontrolujeme mechanickou nulu meridla. Na- 
stavenf provedeme sroubkem B na meridle A. Prfstroj zapneme 
vypfnacem G a nechame asi 30 min. v chodu, aby se ustalila 
tepiota. Chod prfstroje indikuje zarovka I. 



BepHeM TaK, hto6bi ijH<5pa, cooTBeTCTBy roman .aaHHOMy Hanpa- 
)KeHHio HaxoflHJiacb noa, OTMeTKOH-TpeyrojiBHHKOM. 3aTeM 
bhht CHOBa 3aKpenjiaeM. ripn H3MeHeHHn ceTeBoro Hanpa- 
>KeHHH Heo6xo,n,HMo CMeHHTb ceTeBoii npejxoxpaHHTeJiB. JXjik 
Hanpaa<e«HH 220 b — npeaoxpaHHTeJit 0,2 a, 120 b — 
npejioxpaHHTejiB 0,4 a. Flepea BKJiio^eHHeM cjieztyeT npoBepurB 
HyjieBoe nojio>i<eHHe crpeJiKH npubopa. YcTaHOBKa CTpeJiKH 
b HyjieBoe riojioaceHHe ocymecTBJiaeTCH c noMOiijBio peryjiHpo- 
BO^Horo BHHia B. Ilocjie bk jiio^emia npnSopa cjiejxyeT BBDKflaxB 
okojio 30 MHHyT noKa He ycTaHOBHTca TeMnepaTypa npH6opa. 
BKJiioHeHHoe coctoh hhc CHrHajiH3HpyeT JiaMnonna I. 
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MERENI 



Po ustdleni teploty pfistroje pfivedeme napeti o merenem kmi- 
to£tu na svorky C, E, je-li jeho velikost v rozsahu 0,5-5 V. Me- 
fend napeti o velikosti od 5 V do 50 V privddime na svorky D, E. 

Prepinac rozsahu mame vzdy pred merenim nastaven do po- 
lohy 500 kHz. Teprve pri vlastnim mereni otacime prepmacem 
rozsahu zpet na takovy rozsah, aby vychylka odpovidajici ode- 
citanemu kmitoctu byla nad jednou tretinou rozsahu merid a. 
Kmitocet mereneho napeti odeatame prfmo na meriale s onle- 
dem na pnslusny rozsah prepinace rozsahu. 

Prfpadne dostaveni a spravne nastavenf prfstroje mozno provest 
potenciometrem R15. Pnstroj nechdme 30 mi nut zah rat a na 
svorky C pfivedeme merny kmitocet 5 kHz ± 0,5 ^ o napeti 
1 V. Otacemm potenciometru R15 dostavime (pri rozsahu 5 kHz) 
vychylku meridla na 5 kHz. 

Dostaveni mozno provest tez kmitoctem 1 kHz (vysila c ^**oz- 
hlas). Vychylku meridla nastavfme na 1 kHz na rozsahu 500 az 
1500 Hz. 



TECHNICKE UDAJE 

Kmitoctovy rozsah: 20 Hz az 500 kHz rozdelenych na 9 rozsahu, 
prepmatelnych jedmm prepinacem 

20 Hz az 50 Hz 5 kHz az 15 kHz 
50 Hz az 150 Hz ISkHzaz 50 kHz 
1 50 Hz az 500 Hz 50 kHz az 1 50 kHz 

500 Hz az 1 500 Hz 1 50 kHz az 500 kHz 

1500 Hz az 5 kHz 
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H3MEPEHI4E 



llocjie Toro kek ycTaHOBHTCH xeMnepaxypa npn6opa k aa*H- 
mbm C, E iioabcwhtc* HanpnaceHHe HSMepaeMOH ^acTOTH 
BeJilMHHoS OT 0,5 ao 5 B. HanpsvKeHHe ot 5 ao 50 soabr 
noaaeTca Ha 3a>KHMbi D, E. 

Ilepes HanaaoM H3MepeH H a nepeKjmareiB wanasonoB 

jJixsh 6b, Tb aceraa ycranoBjieH Ha 500 Km. HainnaeM a 

H3MepeHiie, nosopaaiiBaeM nepeKaranaxeab o6paTHO Ha xaKOH 
wanaaoH, hxo6bi OTKaoneHne cxpeaKH n P H6opa, cooxsex- 
cxBvromee oxcHHXbiBaeMoii nacxoxe, Haxoannocb b rpamm 
Oo/biu eft xpeTH uiKanbi. ^Iacxoxy H 3 MepaeMoro 
oxcuHXbiBaeM HenocpencxBeHHO no uiKaae npH6opa, npuHHMaa 
BO BHHMaHHe cooxBexcxByxomee noaoacexme nepeKaKBxaxeaa 
^Hana30HOB. 

noaperyaiHpoBaHHe h xonnyK, ycxaHOBKy npn6opa moskho 
„poH3BecxH P c noMombK) noxeHHHOMexpa R15. Bb = eM 
30 MHHyx noKa npnSop He Harpeexca, aaTeM k saatHMaM C 
noasoZca MepHaa aacxoxa 5 Km ± 0,5 "/o HanpaateHHeM U 
BpameHHeM pyKoaxKH noxeHmioMeipa R15 noaperyaupy 
oxKjioHeHHe Ha 5 Km (npn ananasoHe 5 Km). 
TIoaDeryanpoBaHue mo>kho xaK*e BbinoJiHHXb Ha nacxoxe 
1 kxu (nepeaaex nexocaoBanKoe paaHoaemaHHe). Otk ™HeHiie 
cxpeaiKH ycxaHaBJiHBaeM Ha 1 Km b anana30He 5 

TEXIIMECKHE fl A H H bl E 

flnanasoH uacxox: ox 20 m ao 500 Km - nepeK a maeMtix 

ojhhm iiepeKJiroaaxeaeM. 

1 ox 20 «o 50 m 6. ox 5 ao 15 Km 

2 ox 50 ao 150 rn 7. ox 15 ao 50 kto 

3 ot 150 ao 500 rn 8. ox 50 ao 150 Km 

4. ot 500 ao 1500 m 9. ot 150 ao 500 Km 

5. ot 1,5 ao 5 Km 
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Vstupni napett: Vstup 1 (svorky C, E) je pro kmitocty o na- 

peti 500 mV az 5 V, vstup 2 (svorky D, E) 
je pro kmitocty s napetim 5 V az 50 V 



Presnost mereni: 



Napajeni : 
Prikon : 



4 % z celkove vychylky na meridle pro kmi- 
tocty do 400 kHz. Pro kmitocty nad 400 kHz 
je presnost lepsi nez ± 10 % 

Tyto udaje plati 30 minut po zapnuti pri- 
st roje. 

Stridavym napetim ze site 120/220 V 
±10% 50 Hz 
cca 25 VA 



Osazeni: 2x6F32, 1 X3NN41, 1 x6Z31, 1 X14TA31 

Rozmery a vaha: 260 x190 x145 mm; 4,5 kg 



Pnslusenstvi: 1 sit’ova snura 

1 pojistkova vlozka 0,2 A/250 V 

2 pojistkove vlozky 0,4 A/250 V 



BxoflHoe 

Hanpn?KeHHe: Bxo.ii, 1 ( 3 a*HM C, E) ajih nacTOT Hanpa- 

5 KeHneM ot 500 mb no 5 b; Bxon 2 ( 3 a>KH- 
mbi D, E) fljia nacTOT Hanpa>KeHHeM ot 5 b 
HO 50 BOJILT. 



Tohhoctb: 



riHTaHne: 

IloTpe6jiaeMaa 

MOlItHOCTb: 

SjieKTpoHHbie 

jiaMnbi: 

I'a6apHTBi: 

Bee: 



4 °/o nojiHoro OTKJioHeHna cxpeJiKH Ha 
nacTOTe no 400 ktij. ripn nacTOTe 6oJiee 
400 Kru; — 6ojn>maa tohhoctb neM ±10%. 
JlaHHBie .neHCTBHTeJiBHBi no HCTeneHHH 
30 MHHyT ot BKJiioqeHHa npH6opa. 

CeTB nepeMeHHoro TOKa 120/220 b 
± 10 %, 50 rit. 

okojio 25 Ba. 

2X6F32; 1X3NN41; 1X6Z31; 1X14TA31 
260X190X145 mm. 

4,5 kf. 



npHHannencHOCTH: lniT.--niHyp nHTaHna 

1 hit. — BCTaBKa npezioxpaHHTeJia 0,2 a, 250 b 

2 niT. — BCTaBKH npextoxpaHHTejia 0,4 a, 250 b. 



PRIKLAD MEftENI 



nPHMEP H3MEPEHHS 



Mereni otafek 

Pristroje: 1. Zarizeni, jehoz otacky merime M 

2. Elektromagneticky snimac S 

3. Meric kmitoctu TESLA BM 369 

Zapojem pristroje provedeme podle obr. 5. Na rotujici casti 
(hrideli) je treba upevnit vhodny magneticky vodivy vystupek, 
pokud tarn jiz takovy neni. Je take mozne pouzit ozubeneho kola 



OnpeaejieHne o6opotob 

HpnOOpBl: 1. YcTpOHCTBO, oSopOTBI KOTOpOTO H3MepBIOTCH M 

2. SjieKTpOMarHHTHBIH flaTHHK S 

3. HacTOTOMep TESLA BM 369 

CxeMa coeaHHeHHH BBinojiHena corjiacHo <|>Hr. 5. Ha Bpamaio- 
myioca nacTB (Baa) 3aKpenjiaeTca HeSojiBinon >Kejie3HBiii 
BbicTyn, b cjiynae ecJiH TanoBoro TaM HeT. BMecTO stoto mojkho 
npuMeHHTB mecTepHK) hjih jionacTH pabonero KOJieca TypSiiHBi. 
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nebo lopatek obezneho kola turbfny. Proti vystupku upevmme 
libovolny magneticky smma£, v jehoz vinuti se otacemm ozube- 
neho nebo lopatkoveho kola indukujl kratke napetove impulsy. 



HaripoTHB BBicTyria ycxaHaBJiHBaexca jik> 6 oh MarHHXHbiH aax- 
i ihk, b oDMOTKe KOToporo npH BpaineHHH niecTepHH HJ1H 
pa6onero KOJieca xypSuHbi B036y>K,i*aioxcH KpaTKOBpeMeiiHbie 
HMnyjibCbi HanpH>KeHHH. 




Obr. 5 



m 369 




Tyto impulsy ze snfmace privedeme na vstup merice kmitoctu 
BM 369 a udaj meridla se prepocitava na otdcky podle vztahu: 

f 

n = k . 60 

n — pocet otacek za minutu 
f — kmitocet v Hz, odecteny na merici kmitoctu 
k — pocet vystupku rotujfcf casti (zubu, lopatek atd.) 

Tato metoda mereni otacek ma vyhodu, ze mereni je mozno 
provadet dalkove a trvale a ze presnost pri vyssfch obratkach 
je vyssf nez pri mereni otacek beznymi mechanickymi obratko- 
mery. 



Bo36y>KfleHHbie HMnyjibCbi no^aioTCH Ha bxo a nacxoxoMepa 
BM 369; noKa3aHHe HH^HKaxopa nepeBOAHxcji b oSopoxbi no 
<|>opMyjie: 

{ 

k . 60 

r,ae n — hhcjio oGopoxOB b MHHyxy; 

f — nacxoxa rn, oxcnuxaHHaa no niKajie npn6opa; 
k — KOJiHnecxBO BbicxynoB Bpamaiontenca ^exajiH 
(3y6beB, jionacxeii h x. n.). 

Mexoa Bbiro^eH npH .zmcxaHijHOHHOM h docxo^hhom H 3 Mepe- 
hhh, xoHHoexb Bbiine, neM npn H3MepeHnn oSbnmbiMH MexaHH- 
necKxiMH cnexmiKaMH odopoxoB. 
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CriHCOK SJIEKTPPiqECKHX £ E T A JI E M 



ConpOTHBJieHHH 



No 


CopT 


BejiH^HHa 


Moiijhoctb BT 


ZterrycK ± % 


HopMa qCCP 


R1 


HenpoBOJioqHoe 


320 om 


0,5 




TR 102 320 


R2 


npoBOJioqHoe 


1 KOM 


4 


— 


TR 601 1 k 


R3 


HenpoBOJio^Hoe 


400 KOM 


0,5 


— 


TR 102 M4 


R4 


HenpoBOJioqHoe 


100 KOM 


0,25 


— 


TR 101 Ml 


R5 


HenpoBOJio'qHoe 


10 KOM 


0,25 


- 


TR 101 10k 


Rb 


HenpoBOJio^Hoe 


50 KOM 


0,5 


- 


TR 102 50 k 


R7 


HenpoBOJioqHoe 


320 om 


0,5 


- 


TR 102 320 


R8 


HenpoBOJioqHoe 


10 KOM 


0,5 


— 


TR 102 10k 


R9 


HenpoBOJioyHoe 


6,8 KOM 


0,5 


— 


TR 102 6k8 


RIO 


HenpoBOJioqHoe 


160 KOM 


0,5 


— 


TR 102 M16 


Rll 


HenpoBOJioqHoe 


12,5 KOM 


0,5 


5 


TR 102 12k5/B 


R12 


HenpoBOJioqHoe 


8 KOM 


0,5 


— 


TR 102 8k 


R13 


npoBOJioqHoe 


10 KOM 


6 


— 


TR 612 10k 


R14 


HenpoBOJioqHoe 


5 KOM 


1 


5 


TR 103 5k/B 


R15 


ITOTeHI3,HOMeTp 


2,5 KOM 


0,5 




WN 690 01 2k5 
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KoHzteHcaTopM 



No 


CopT 


BejiH^HHa 


Hanpa^enne b 


Honyc! 


Cl, 2 


SJieKTpOJIHTHqeCKHH 


16/16 MK(|) 


350/350 




C3 


CJHOflHHOH 


12,5 n<|> 


500 


— 


C4 


6yMa>KHBIH 


50.000 n<|> 


400 


- 


C7, 10 


SJieKTpOJIHTH^eCKHH 


8/8 MK$ 


350/350 


- 


C8 


3JieKTpOJIHTHqeCKHH 


250 mk<|> 


12 


- 


C9 


MeTaji. 6yM. 


1 MK^) 


250 


— 


Cll 


MeTaJi. 6yM. 


0,5 MK<|> 


250 


— 


C12 


CTHpO^JieKCOBBIH 


0,1 MK(|) 


250 


0,5 


Cl 3 . 


CTHpO^JieKCOBBIH 


33.000 n<|> 


250 


0,5 


C14 


CJIIOJUIHOH 


5000 n$ 


250 


0,5 


C15 


CJHOflHHOH 


1000 n$ 


500 


0,5 


C16 


Cj1ioji;hhoh 


320 n$ 


500 


0,5 


C17 


CJIIOJIHHOH 


80 n$ 


500 


— 


C18 


noacTpoe^Hbiii 


30 n$ 


- 


— 


C19 


CJIKWIHOH 


25 n^> 


500 


— 


C20 


noacTpoe^Hbif: 


30 n § 


- 


— 


C21 


CJiroAHHOH 


32 n<|> 


500 


— 


C22 


noflCTpoe^HHH 


30 n<|) 


— 


— 


C23 


CJHO,H,HHOH 


3200 n$ 


250 


0,5 


C24 


SJieKTpOJIHTHqeCKHH 


100 MK^) 


12 


- 


C25 


CJIIOJJHHOH 


5000 n$ 


250 


0,5 


C26 


CJU0A8H0H 


200 n^> 


500 


| 0,5 


C27 


CJIIO^HHOH 


64 n^> 


500 


0,5 


C29 


CJIIOAHHOH 


1000 n<|> 


500 


0,5 



HopMa X ICC? 


TC 


519 16/16M 


TC 


200 12J5 


TC 


153 50 k 


TC 


519 8/8M 


TC 


526 G25 


TC 


461 1M 


TC 


461 M5 


TC 


294 Ml/E 


TC 


294 33k/E 


WK 714 31 5k/E 


WK 714 08 1k/E 


TC 


201 320/E 


TC 


200 80 


PN 


703 01 


TC 


200 25 


PN 


703 01 


TC 


200 32 


PN 


703 01 


WK 714 31 3k2/E 


TC 


526 G1 


WK 714 31 5k/E 


TC 


201 200/E 


TC 


200 64/E 


TC 


202 1k/E 
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I 



No 


CopT 


BejiH^HHa 


Hanpn>KeHHe b 


^onycK ± °/o 


IlopMa TCCP 


C30 


CJIIO^aHOH 


1000 n$ 


500 


0,5 


TC 202 1k/E 


C31 


CJHOflBHOH 


320 n$ 


500 


0,5 


TC 201 320/E 


C32 


CJIIOflHHOH 


100 n$ 


500 


0,5 


TC 200 100/E 


C33 


CJIIOABHOH 


510 n$ 


500 


2 


TC 201 510/C 


C34 


CJIIO^BHOH 


51 


500 


2 


TC 200 51/C 


C35 


cjiioahhoh 


5 


500 


0,5 


TC 200 5/E 


C36 


6yMa>KHBiH 


50.000 n$ 


400 


— 


TC 153 50k 



Ca — Cl 4 + C25 napajuieJiBHO 
Cb — C23 + C26 napajuieJiBHO 
Cc = C16 + C27 napajuieJiBHO 

KoH^eHcaTopLi C31 ~~ C35 cjiyn<aT rjik HacTponKH BejinmiH 
Cb, Cc, C15. 



KOH^eHcaTopoB Ca, 
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TpaHc$opMaTopbi h KaTyniKH 



HeTaJib 


06o3h. 


No qepTe>Ka 


OSMOTKa 


No BLIBO.ua 


KojinqecTBO 

BHTKOB 




TpaHC^opMaTop 




IAN 661 50 










KaTyuiKa 




1AK 622 50 


L1A 


1-2 


698 


0,212 








LIB 


3-4 


698 


0,212 








L1C 


4-5 


64 


0,335 








L2A 


6-7 


440 


0,100 








L2B 


7-8 


1260 


0,100 








L2C 


8-9 


1260 


0,100 








L2D 


9-10 


440 


0,100 








L3 


11-12 


46 


0,800 








L4 


13-14 


35 * 


0,335 


KaTyniKa coct. 


LI 


1AK 586 12 










KaTyniKa 




1AK 600 35 


LI 


1-2 


650 


0,1 



OcTajiBHbie ajieKTpnqecKHe neTajirf 



UeTajiL 


Tnn — BeJimmHa 


No qepTe>Ka — HopMa 


3ji. JiaMna El 


6Z31 




3ji. JiaMna E2, E3 


6F32 





3ji. JiaMna E4 


14TA31 





3ji. JiaMna E5 


3NN41 





JlaMnonna Z1 


6 b/0,05 a 


IAN 109 12 


Pi3M. npn6op 


200 MKa DHR8 


1AP 780 49 


npextoxpaHHTejiL PI 


0,2 a/250 b juia 220 b 


CSN 35 4731 


IIpeaoxpaHHTeJiL PI 


0,4 a/250 b jijih 120 b 


CSN 35 4731 
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